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Katowice, dn. 17.09.2015 r. 

ODPOWIEDŹ  NA  PYTANIA  DO SIWZ

Dotyczy:
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia  mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy      z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. na dostawę:

 Część   I
-
Wagi analitycznej – 1 szt.

Część  II
-
Wagi technicznej  – 1 szt.

Część I
II
-
1-stopniowego żłobkowego podzielnika próbek – 2 szt.

W zawiązku z zapytaniami dwóch firm, złożonymi w dniu 16.09.2015r., zgodnie z zapisami Art.38, ust 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2013, poz. 907                       z późniejszymi zmianami), Zamawiający odpowiada.
Pytanie 1: 
W nawiązaniu do przetargu na dostawę Część I - Waga analityczna - 1 szt. Część II - Waga techniczna - 1 szt. Część I II - 1-stopniowy żłobkowy podzielnik próbek - 2 szt. proszę o odpowiedź na pytanie dotyczące cz. II dostawa wagi technicznej:

Czy zamawiający dopuści wagę z przetwornikiem magnetoelektrycznym. Jeżeli nie, proszę o uzasadnienie dlaczego wybrali Państwo taki przetwornik. 
Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający, dopuszcza wagę z przetwornikiem magnetoelektrycznym. 
W zawiązku z powyższym, Zamawiający dokonuje zmian w SIWZ w niżej wyszczególnionej pozycji:

w  Rozdziale II – Opis przedmiotu zamówienia, Część II – waga techniczna – 1 szt.,  w opisie urządzenia dopisuje się słowa  „ waga z przetwornikiem magnetoelektrycznym”.
Pytanie 2: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wagi analitycznej o udźwigu maksymalnym 310g ?

Odpowiedź Zamawiającego:

.

Zamawiający spodziewa się dokonywania pomiaru masy próbek do  320 g, dlatego też maksymalne obciążenie do 310 g jest niewystarczające. 

Zamawiający podtrzymuje wymagania w zakresie obciążenia  maksymalnego.

Pytanie 3: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wagi analitycznej  z szalką o wymiarze Ø 100mm ?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę na szalkę o wymiarze fi 100 mm.

Pytanie 4: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wagi analitycznej o z wyjściem USB znajdującym się z boku obudowy ?

Odpowiedź Zamawiającego:

 

 Ze względu na planowane usytuowanie  wagi i komputera, wymaga się aby wyjście USB znajdowało się z przodu wagi.

Zamawiający podtrzymuje wymagania w tym zakresie. 

W zawiązku z wprowadzonymi zmianami do SIWZ, Zamawiający  zmienia termin składania  i otwarcia  ofert: 
-  termin  składania ofert z dnia  23.09.2015 r., do godz. 1000 
na dzień  29.09.2015 r,  do godz. 1000.,
-  termin  otwarcia  ofert z dnia  23.09.2015r.,   godz.  1030    
na dzień  29.09.2015 r,  godz. 1030..
Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulega zmianie.

Z poważaniem,

Przewodniczący Komisji Przetargowej

       mgr Monika Wallenburg
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